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色谱图和结果

进样信息
进样名称： RTPT012 XR23122901-1 运行时间 (min)： 35.00
瓶号： G:A9 进样量： 5.00
进样类型： 未知 通道： UV_VIS_1
校正级别： 波长： 215
仪器方法： PT 带宽： n.a.
处理方法： 定量 稀释因子： 1.0000
进样日期/时间： 2024/01/22 00:42 样品重量： 1.0000

色谱图

积分结果
序号 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 相对峰高 样品量 

min mAU*min mAU % % n.a.
1  10.437 0.029 0.450 0.01 0.02 n.a.
2  11.053 0.050 0.724 0.02 0.04 n.a.
3  11.528 0.176 2.521 0.07 0.14 n.a.
4  11.693 0.048 0.790 0.02 0.04 n.a.
5  12.110 0.008 0.456 0.00 0.03 n.a.
6  12.310 262.831 1813.586 99.79 99.59 n.a.
7  14.738 0.048 0.707 0.02 0.04 n.a.
8  19.872 0.198 1.904 0.07 0.10 n.a.

总和: 263.388 1821.138 100.00 100.00 


